KAYSERİ DEVLET HASTANESİ
	Teklif verme son tarih
	07.11.2022 10:00

	Telefon
	0 352 336 88 84 – 1144 –1158

	E-posta
	kayseridevletsatinal@gmail.com - kayseridevletsatinal@hotmail.com
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	DÖNER SERMAYE  
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ÜTS
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1
GOZ CERRAHI SETI (4 ADET)
1
SET
   SET İÇERİĞİ;
1

K5-5081 UTRATA FORCEPS

1

ADET
2

K3-2395 ROSEN CHOPPER

1

ADET
3

BIMANUEL IRIGASYON-ASPIRASYON

2

SET
4

K5-5233 IOL MANUPULATOR

1

ADET
Toplam
GENEL TOPLAM


	
	

	
	

	


NOT:Set içeriği verilmiştir. Tüm kalemlere teklif vermek zorunludur.
İdari şartlar,

1-4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.

3-Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecektir.

4-Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü taktirde, ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi fiyat değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge, Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna sunması zorunludur.

5-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

6-Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

7-Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum bildirilmedikçe ilgili deponun içerisine kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri teslim edecektir.

8-İhale uhdesinde kalan firma her hastada şartnamelerde yazılı bütün ölçüleri hastaneye getirmekle zorunludur. Aksi takdirde işlem yapılmayacaktır.

9-Firma getirdiği ürünler ile birlikte her uygulamada konusu ile ilgili teknik bilgisi iyi olan bir firma yetkilisi olacak, ürün takibi yapacaktır. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

10-Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb ,ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır.

11- İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir.

12- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
13-Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre Döner Sermaye ödemesi olarak ortalama 115 gün  içerisinde ödeme yapılacaktır.
Not: İdarenin planlama yapabilmesi için; teklifin geçerlilik tarihini ve teklif verilen ürün veya ürünlerin teslimat tarihlerini teklifle beraber bildiriniz. 
B-) KONU: …………………… göz kliniği ameliyathanesi ihtiyacı çerçevesinde, alımı yapılacak olan cerrahi aletlerinin genel şartlarını kapsar.

GÖZ CERRAHİ EL ALETLERİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ :

1. İstenen aletler, işleyiş açısından hassasiyet gerektirdiği için sahip oldukları ölçülerden azami olarak 0,1 mm +/- fark olmalıdır. Bu ölçülerin dışındaki aletler kabul edilmeyecektir.

2. Malzemeler paslanmaz çelikten imal edilmiş, polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

3. Malzemelerin her birinin üzerinde katalog numarası ve markası yazılı olacak ve silinmesi mümkün olmayacaktır.(Teknik olarak yazılamayan aletler, yuvarlak ve tel tipli olanlar hariçtir.)  

4. Alınacak aletler 134°C’de otoklavda gazlı veya buharlı olarak sterilizasyona uygun olmalıdır.

5. Teknik komisyon, uygun gördüğünde daha sert çelikten mamul cerrahi aletleri kırılmaya dirençli, kesme kapasitesi yüksek ve korozyona daha dirençli olarak kabul edilip tercih edilebilecektir. Sertlik dereceleri aşağıdaki gibi olacaktır. Aşağıdaki sertlik derecelerini ayrı ayrı gösteren Apostil kaşeli noter onaylı orijinal belge verilmeli ve bu belge üzerinden görülebilmelidir. 

· Pensetler: 400 SST 80-95 HRB 55 HRC

· İğne Tutacakları: 400 SST 80-95 HRB 55 HRC

· İşaretleyiciler 300 SST 80-90 HRB

· Trephine bıçaklar: 400 SST 80-95 HRB 55 HRC

6. İhale listesindeki malzemeler set olması sebebi ve ısı ile oluşacak elektron alış verişlerinden etkilenmemesi adına iştirakçi firmalar setlerin tamamına aynı marka üzerinden tamamına teklif vereceklerdir. Aletlerin üretim yeri (menşei) USA, Almanya, İtalya, İngiltere veya İsviçre olmalıdır. 

7. İştirakçi firmalar teklif ettikleri ürünlerin orijinal kataloglarını ihale evrakları ile verecektir. Teklif edilen her malzeme orijinal katalogunda ayrı ayrı gösterilecektir. (Kataloglarında olmayan malzemeler için benzeri ibaresi kullanılmayacaktır. Her alet katalog sayfa numarası ile beraber ihale evrakları içinde verilecektir.

8. Ürünler FDA kalite ve güvence onaylı olacaktır. 

9. İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için bu şartname ve ekindeki listeye göre kalem kalem teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlayacaklardır. Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firmanın teklif mektubu açılmadan ihale dışı bırakılacaktır.

10. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen özellikleri sağlamayan firmaların teklifleri kabul edilmeyecektir.

11. İhaleye giren firmalar teklif ettikleri ürünlerin korozyon testine karşı pasifize (nötralize) edilmediğini iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale evrakları arasında vermelidir.

12. Cerrahi aletlerle birlikte üretici firmaya özel aletlerin kullanımı, bakımı, depolanması ve saklanması hususlarını ayrıntılı anlatan Türkçe kullanım kitapçığı verilmelidir.
C-) KONU: …………………….. göz kliniği ameliyathanesi ihtiyacı çerçevesinde, alımı yapılacak olan cerrahi aletlerinin teknik özelliklerini kapsar.

	S.NO
	MALZEMENİN ADI
	TEKNİK ÖZELLİKLER
	ADET

	1
	K5-5081


Kapsül Tutma Penseti

	Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır Ultrata model .Ucu kapsül tutmak için oldukça inceltilmiş Utrata model kapslorrhexıs forceps olacaktır.İrisin penset arasına sıkışmaması için uç kısmında boşluk olacaktır. Uç kısmının açıdan sonraki uzunluğu 11mm olacaktır.Aletin sapı üzerinde elden kaymayı önleyen ergonomik biçimde yerleştirilmiş üçer adet pozisyon deliği olacaktır.Aletin üzerinde silinmeyecek biçimde markası ve kodu yazılı olacaktır.Teklif ile birlikte verilecek olan,  üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.
	1

	2
	K3-2395

Fako Bölücü


	Ucu açılı, keskin kanca tipinde olacaktır.Ust kısmı, dokulara zarar vermemesi için bombeli ve künt olacaktır.Sap kısmı yuvarlak ve kaymayı önleyen tırtıklı yapıda olacaktır.Paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.Üzerinde markası silinmeyecek biçimde yazılı olacaktır.Teklif ile birlikte verilecek olan,  üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir. 
	1

	3
	K7-5811

Aspirasyon Elciği



	21G kalınlığında 0.35 mm portlu uç kısmı polişerli ve eğimli aspirasyon el sapı olacaktır.Üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve kodu yazılı olacaktır.Paslanmaz malzemeden üretilmiş olacaktır Teklif ile birlikte verilecek olan,  üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir.
	2

	4
	K7-5839

İrrigasyon Elciği
	Ucu,21G kalınlığında, 0.5 mm üst sürkülasyon delikli, ve eğimli aspirasyon el sapları olacaktır.Üzerinde silinmeyecek biçimde yazılı markası ve kodu yazılı olacaktır.Paslanmaz malzemeden üretilmiş olacaktır. Teklif ile birlikte verilecek olan,  üretici firmanın orijinal katalogu üzerinde görülecektir. 
	2

	5
	K3-5233

Lens Maniplatörü 0.2mm


	0.2mm çaplı künt ucu olacaktır.Sap kısmı yuvarlak ve elden kaymayı önleyen şekilde üretilmiş olacaktır.Uç kısmı açılı ve ucunda itip çekmeye yarayan çentik olacaktır.Üzerinde markası silinmeyecek biçimde yazılı olacaktır. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.
	1


