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İdari şartlar,

1-4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.

3-Tıbbi Sarf Malzemelerde Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesiyle ilgili olarak TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecektir.

4-Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecektir.

5-Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü taktirde, ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi fiyat değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge, Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna sunması zorunludur.

6-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

7-Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

8-Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum bildirilmedikçe ilgili deponun içerisine kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri teslim edecektir.

9- SUT tebliğinde ödemesi olmayan malzemeler fatura edilmeyecektir.

10-İhale tarihinden sonra; SUT fiyatlarında fiyat düşüşü olduğunda,yüklenici firma ilgili malzemenin SUT fiyatında yapılan indirim oranında,sözleşme birim fiyatında da aynı oranda indirim yapacağını taahhüt etmiş sayılır.

11-İhale uhdesinde kalan firma her hastada şartnamelerde yazılı bütün ölçüleri hastaneye getirmekle zorunludur. Aksi takdirde işlem yapılmayacaktır.

12-Firma getirdiği ürünler ile birlikte her uygulamada konusu ile ilgili teknik bilgisi iyi olan bir firma yetkilisi olacak, ürün takibi yapacaktır. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

13-Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb ,ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır.

14- İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir.

15- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
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TEKNIK SARTNAMESI

1LKONU
ORNEK: Kayseri Devlet Hastanesi igin alimi yapilacak olan eihazlarn teknik sartnamesidir.

2. TIBBI VE TEKNIK OZELLIKLER

1. Cihazin tzerinde en az iki renkli OLED ya da LED tipte ekran bulunmalidir.

2. Cihazin sawrasyon lgtmleme swnur minimum %35 ile %100 degerleri arasinda ve %1
soztnirliktc olmalid.

3. Cihazan saturasyon olgtim dogrulufu %70 ile %490 defer araliginda + %2, %90 le %100
deger araliginda ise = %1 olmalidir

4. Cibazin pulse dlgmleme sumn 30 ile 250 aum/dakika degerleri arasinda ve 1 atim/dakika
setinirlikte olmalidir

5. Cibazin pulse lgtm dogrulugu = 2 aum/dakika veya + %2 olmalidir.

6. Cihazda ortam 151gna Kars: direng ozelligi bulunmali, yapay veya dogal aydinlanan ig
‘mekdnlar ile karanlik odada alinan saturasyon defer degisikligi = %1"den distk olmalidir

7. Cihaz ckramnda plestismograf pulse dalga formu ekranda gorilcbilmelidir.

8. Cihaz ckrannda pil enerji durumu kademeli ve grsel olarak izlencbilmelidir

9. Cihaz 2 adet AAAtip L3 V pil ile galisabilmelidir

10. Cihazda 8 saniyeden fazla bir stre olem yapilmadsinda cihaz pilden tasarruf ctmek isin
otomatik olarak kendi kendine kapanabilmelidir

11. Cihaz, tam dolu piller ile sirekli olarak 30 saat kullanilabilmelidir

12. Cibaz agarhgs en fazla 66 r olmalidar.

13. Cihaz ebatlan en fuzla 60x3832 mm olmalidi.

Demonstrasyon gereklidir
4. MONTAJ

4.1. Cibazin montajt firma tarafindan kuromun gosterecei yere feretsiz olarak monte
edilecekir. Montaj isin gerekli tim malzeme ve masraflar firma tarafindan karsilanacaktrr,
Montaj esnasinda cihuzda meydana gelecek tim problemler firmaya it olacakur.

SEGITIM
S0 Ihaleyi alan tedarikgi firma, garanti siresince, ihtiyag dabilinde it personel
{arafindan idarenin belireyecegi 1 . (ic 1 b ) gin teretsiz olmak tzere

ilgili birimlere firetici firma tarafindan belirlenen uygulama kurallarma uygun olarak
Kullanici ve birinei seviye tckni nlerini (cihazin kullanm, bakimi v olasi
anzalanin giderilmesi ile ka

52, Yaklenici firmann verec: im Sistemi (TCESIS) Klinik Destek
Eleman: sertifikasina sahip olmast halinde Aplikasyon Uzmanlar: tarafindan verilmelidir.
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[image: image2.png]5.3. Urtintin kurulumu sonrasinda yaklenic firma tarafindan garanti sdresi iserisinde ihtiyag
duyuimas halinde yilda | kereyi gegmemek saruyla cgitim verilmelidir. Yuklenici firma
tarafindan verilecek efitim servis onayl: ve sertifikals olmaldir

6. MUAYENE VE KABUL

6.1. Cihazin kabul ve muayenesi idarece belirlenccek komisyon tarafindan yaplacakur,
Kontrol ve muayenede, sartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tim ozelliklerin uygunlugu
kontrol edilecekiir. Aynca varsa yedek parca, aksesuar ve sarf malzemelerin kontrol ve
saymi yapilacakur

6.2. Kabul ve muayene sirasinda firmalardan cihazin teknik zellikleri ve performansina
iliskin testlerin yapilmas istenildiginde gerekli personel ve diizenck firmalar tarafindan
Ueretsiz olarak saglanacakuir. Muayene ve kabulde olusabilecek kaza ve hasarlardan satici
firma sorumlu olacaktir.

6.3. Fonksiyon testlerinde ttm fonksiyonlan ile galisir durumda olmayan cihaz kesinlikle
teslim alinmayacaktir ve cihazlann kalite ve saglamlik kontrolleri yaplarak degerlendirmeden
gesemeyenler kabul cdilmeyecekiir

7. GARANTI

7.1. Cihazin tamami (sarf malzemeler haris) en az 2 (iki) il tam garantii olacak ve bu garanti
yiiklenici firma ve yetkili aretci ve ithalaigt firma tarafindan verilceektir. Garant siresince,
sistemin kataloglarinda_belirtilen strelerde ve anza durumlarinda.her tirlg servis, bakim,
onanm, kalibrasyon, yedek parsa, isgilik, yazhm gincelleme, ylkselme e yeniden
kurulmas1 ve ulasim isin higbir icret talep edilmeyecektir. Kullamlacak olan yedek parcalar
garanti kapsamunda olacakur. Garanti iginde cihazm anzah oldugu sircler garanti siresine
eklencekiir

72. Mevausta uygun olarak ve idarece uygun gordlmesi halinde garant siresi bitiminden
sonraki en az 8 yil igin, yillik olarak ihale bedelinin (ihale gini T.C Merkez Bankast doviz
s bedeli tzerinden) en fazla % S'ine kadar sistemin kataloglarnda belitilen sirclerde ve
anza durumlaninda her tirla servis, bakim, onarim, yazihm glncelleme, ulagim, issilik,
Kalibrasyon, yan ekipmanlann bakim onarimlan ve parga dahil stzlesme yapilabilccekir
Kullanilacak olan yedek pargalar sczlesme kapsaminda olacakur, Sistem en az % 95 uptime
(cihaz akif faaliyet stresi) olacak sekilde gahisacakir. Bu sireye ulagilamamasi halinde,
ulaglamayan her sire isin earanti ve bakim zamanina ki kt sire cklenecektir, Uptime siresi
365 gan Gzerinden hesaplanacaki
73. Yiiklenici Firmia telefon destegi verebilecek bir tcknik personelin telefon numarasim
Kabul islemlerinde Klinik Mahendislik Hizmetleri Birimsi personcline ve cihazi kulanacak
birimin sorumlusuna bildirmelidir. Telefon ile geryeklestirilen ytnlendirmeler kapsarmunda.
olagandisi bir anizaya sebep verilmesi halinde zaran firma karsilayacakur.
74. Anza dunmunda firma, sistemi kargo ile istemesi durumunda Kargo: sevkiyat
sirasinda dogabilecek zarardan sorumludur. Garanti siiesi igerisindeki anza durumlarinda
kargo bedeli yikler firma arafindan Karglanacakur
75, YuKlenici firmaya her tirla anza bildirimi firmanmn c-mail, telefon ya da faksina
yapilabilecekiir

7.6. Teknik servise anza bildiriminde bulunuldufunda mesai saatleri dahilinde en geg 2 i
giind igerisinde midahale edilecek, yedek parga gerekmeyen dunumlarda midahaleden cn ges
4 iy gind sonra cihaz caligr durumda teslim edilecekir. Yedek parga gerektiginde
miidahaleden sonra en geg 15 iy gand. igerisinde cihaz saliir teslim edilecekiir. lthal izni
gerektiren yedek parga degisimi durumunda belgelenmesi kaydiyla gegen sire bu streye
eklenccekiir. Bu siire 20 is gintnd gegmeyecekiir, gestigi takdirde Kurum'un yasalardan
dogan haklan sakls kalacaktie. Arizals gegen sire garantiden sayilmayacakur.






[image: image3.png]7.7. Malin anzasinin 20 (yirmi) is gind icerisinde giderilememesi halinde yiklenici onanm
sonuna kadar benzer dzellilere sahip (ayni slevi yerine getirebilecek nitelikt olmak sariyla)
Geretsiz olarak yedek (ikame) cihaz temin edecekii

78. Malin ldareye teslim edildigi taribten itibaren, kullanim hatalani disinda yukanda
belirlencn garant siresi iginde kelmak Kaydiyla, bir il igerisindes ayni arizanun 3 (i) kez
ekrarlanmas veya farkly trdeki anzalann 4 (d0r) ‘ten fazla meydana gelmesi veya
belirlenen garanti siesi igerisinde farkh anzalarn toplaminin 6 (alt)dan. fazla olmas ve bu
anzalann maldan yararlanamama sonueunu ortaya. qikamasi ve Hastane Yonetimi veya
Klinik Mahendislik Hizmetleri Birimi tarafindan bu durumun belgclenmesi halinde ytklenici
mal yenisi ile degistinmekle yUkimlidir. Ancak, malin birden fozla dniteden olugmast
halindeyuklenici, sadece anzamn meydana geldigi Gnite veya niteleri degistimmekle
yokimlodir,

7.9, Garanti siresi boyunca cihaza yapilacak her il midahaleden sonra (periyodik bakimlar
da dihil olmak tzere) en s iki nisha halinde teknik rapor dizenlenmeli, bir ndshas:
‘Yoklenici tarafindan Klinik Mihendislik Hizmetlri Birimine teslim edilecekti

7.10. Garanti sitesi devam eden dayanikh taginirin bakim isleminin yGklenici tarafindan
yerinde balum yapilmalidir.

8. TEKNIK SARTNAME GENEL HUKUMLERI ISTENEN DOKUMANLAR:

8.1, Thaleyi alan yiklenici, cihaz e birikte cihazn orijinal kullanim, bakim, onarim ve
teknik servis igin gerekli dokiimantan, iki adet Tirkge kullanim kilavuzunu ve cihazn servis
manuelini cihazin muayene ve kabuld siasinda vereeektir. Bu hikimler yerine getirilmedigi
takdirde cihazlarin muayene ve kabuli yapilmayarak teslim ahnmayacakur.

8.2. Thaleye Katilan istekliler, eklif ttgi cihazla ilgili yetkili kisilerce imzalanan ve kaelenen
yetki belgelerini, yetki belgesinde imzasi olan Kisilerin yetkili olduklarna dair belge ile
birlkic teknik sartnameye uygunluk belgesi ekinde sunacakiir.

83. lhaleye katlan aday ve istekliler “Tibbi Cihaz Sats, Reklam ve Tantim Yonetmeligi”
Kapsaminda “satiy merkezi yetki belgesi®ni ibraz edeccklerdir.
8.4. Cihazlar kalibrasyonlan yapilarak, kalibrasyon etiketleri ve raporlan, TKHK Metroloji
Foaliyctlori Kilavuzuna uygun formatta olacak sekilde teslim edilccekiir

8.5. Vuklenici firmanin 1ekli edecegi dayanikh i, (yonetmelik kapsaminda tbbi cihaz
olmast durumunda) Tibbi Cihaz Yonetmeliginin 3. maddesinin (o) bendine istinaden;

« Hastaligin tanis), Snlenmesi, izlenmesi, tedavisi vey
uygun olmalidir.

86 lrsalie ve fawralands, srtnamelerde (eknik sartname, idari sartname  vs.)
belinilen MKYS Malzeme Tammian ve seri / lot numarast bilgisinin agika belitimesi
gerekmekedir

87, Yuklenici firma bbi cihazin Kaydina esas olan tim iirin, ciha, yedek parga, aksesuar,
sarf ve yazhmlara iliskin ayn ayn Orin Takip Sistemi (UTS) Kayit barkodlart teklif
dokimanlar ihale dosyasinda ve faturalarda beyan edecekiir

8.8. Yiklenici firma tarafindan teklif edilecek bbi cihay le birlikie kullamlacak yedek parga
aksesuar ve sarllar, cihazin maliyetinden ayri olarak miktarlan belitilerek teklif edilccek ve
faturada ayn bir mal kalemi olarak belirtilecekiir

hafifltilmesi amaeryla kullamma

NOT: Bu sartnamede belirtilmeyen hi
hiikiimleri gegerlidir.
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