KAYSERİ DEVLET HASTANESİ

	Teklif verme son tarih
	21.03.2022      14:00

	Telefon
	0 352 336 88 84 – 1144 –1158

	E-posta
	kayseridevletsatinal@gmail.com - kayseridevletsatinal@hotmail.com

	Kurum internet Sitesi
	www.kayseridh.gov.tr

	İhale No:
	 105


NOT : TEKNİK ŞARTNAME EKTEDİR.

	Sıra
No
	Malın / İşin Cinsi
	Miktar
	Birimi
	Birim Fiyat
	Toplam Fiyat

	1
	HEMOVAK  DREN MAXİ 400 – 600 ML
	250
	ADET
	
	

	2
	ENDOCLİNCH DİŞLİ GRASPER 5’LİK
	20
	ADET
	
	

	3
	4-0 ATRAVMATİK İPEK CERRAHİ İPLİK YUVARLAK 13 – 16 MM
	60
	ADET
	
	

	4
	5-0 ATRAVMATİK İPEK CERRAHİ İPLİK YUVARLAK 13 – 16 MM
	60
	ADET
	
	

	Toplam
	



İdari şartlar,
1- 4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.
2- Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.
3- Tıbbi Sarf Malzemelerde Tedarikçi firma, alıma ilişkin olarak düzenleyeceği faturada, malzemenin barkod numarası ile SUT kodunu belirtecektir. Tedarikçi firma, bunların SUT hükümleri doğrultusunda doğru eşleştirilmiş olmasından sorumludur. Geri ödeme kurumu barkod ve SUT kodlarının eşleştirilmesiyle ilgili olarak TİTUBB veya ÜTS kayıtlarını esas almadığından, hastanemiz idaresi de bu kayıtları esas almayacak, anılan kurumun herhangi bir surette malzeme barkod ve SUT kodunun doğru eşleşmediğini tespit ederek geri ödeme yapmaması halinde oluşan zarar nedeniyle idare tarafından da tedarikçi firmaya rücu edilecektir.
4- Listede ürünlere kalem bazında teklif verilecektir.
5- Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü taktirde, ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi fiyat değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge, Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna sunması zorunludur.
6- Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.
7- Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.
8- Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum bildirilmedikçe ilgili deponun
içerisine kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri teslim edecektir.
9- SUT tebliğinde ödemesi olmayan malzemeler fatura edilmeyecektir.
10- İhale tarihinden sonra; SUT fiyatlarında fiyat düşüşü olduğunda,yüklenici firma ilgili malzemenin SUT fiyatında yapılan indirim oranında,sözleşme birim fiyatında da aynı oranda indirim yapacağını taahhüt etmiş sayılır.
11- İhale uhdesinde kalan firma her hastada şartnamelerde yazılı bütün ölçüleri hastaneye getirmekle zorunludur. Aksi takdirde işlem yapılmayacaktır.
12- Firma getirdiği ürünler ile birlikte her uygulamada konusu ile ilgili teknik bilgisi iyi olan bir firma yetkilisi olacak, ürün
takibi yapacaktır. Aksi takdirde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
13- Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb ,ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır.
14- İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir.
15- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
16- Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre Döner Sermaye ödemesi olarak ortalama 120 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.
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LAPAROSKOPIK ENDO CLINCH TEKNIK SARTNAMES|

Uriin laparoskopi ameliyatlarinda kullanima uygun olmalidr.

Uriin 5 mm trokarla kullanilabilmeli, 3,5 mm capinda 33 cm uzunlugunda olmalidir.

Uriin kavrayici tipte olmali kolay Kilitlenmeli, agiip kapanmaya uygun olmalidr.

Uriin hafif ve ergonomik olmalidir

Steril ve orijinal ambalajinda olmali ve ambalaj Gzerinde Sk, iretim parti seri numarasi, ot

aumarasi, UBB kodu belirtilmis olmalidir.

6. Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az ik yil olmalidir.

7. Yiklenici firmaya 3 ay 6ncesinde bildirilmesi durumunda son kullanma tarihi yaklasan
riinleri yeni miad: tarihli arinlerle degistirmelidir.

8. Tekiif edilen triin UTS ' ye kayith olmalidir. -

9. Tekif edilen iiriin SGK tarafindan bedeli karsilanacak tibbi malzeme listelerindeki SUT kodlan
ile eslenmis olmall, SGK ‘nin iigili web sayfasindan ikt ile belgelenmeli ve rlintn
tiketilmesine kadar eslenmis kalacag taahhidini yazih beyan etmelidir

10. Firma; iretici,ithalatgi veya bayi olarak UTS kayiti olmali ve belge ile belirtmelidir.
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SMT2801-CERRAHI SUTUR, IPEK, DOGAL, MULTIFLAMENT, EMILEMEYEN

?';’"_ Temel |1, Urtn Dogal lpeken elde edilmis, muliflament ‘yapida cerrahi iplik olarak dizayn
vie

e edilmis v kaplamas olarak imal edilmis olmalidir.

SM; 2. Urtinta kullamm yeri ve amacina gore Igneli ve ignesiz (baglama) tirleriolmals,
Malzeme

Tammlama | b0 tirerinde farkl bt boy v gapta segenckler sunulmaldr

3. Kalmiiklan, mukavemetleri, digim atma kabiliyetleri iplik USP ve Avrupa
Farmakopisi standartlanna uygun olmalidir.

4. Atravmatik igneliler paslanmaz gelik alagim olacaktir, igneler dokudan gok rahat
gesmeli, egilip bukilmemesi, kinlmamas: igin giigli olmali, Yoksek ahgim
gelikien imal edilmis olmalidir

. Kinlma ve bikulmeyi engellemek amaciyla ignedeki nikel orant (alasimindaki)
%7 den fazla olmahdir veya krom oram %10 dan fazla olmals, Yiizeyi pirtizsiiz
olmali v

e keskinligini/siviligini operasyon boyunca devam ettirmelidir

6. Igncler dikis siresince dokudan rahat gegme ozelligini yitirmemeli, Dokulardan
kolaylikla ve minimum travmayla deforme olmadan gegmeli ve Cerrahi siturtin
ignesinin govdesi dokulardan gegerken portegtde stabil kalacak, bagka dokulara
zarar vermeyi Gnleyecek yapida dizayn edilmis olmalidir.

7. Igne ve stitur gap: birbirine uyumlu olmaly, boylece igne sttur birlegme noktas
dokularden gegerken travma yaratmamah ve Igne ile stitur birlesim nokiasinin
baglantii saglam yapilmals, birlesme noktasindan aynima yasanmamalidi, igne
iplik birlesim yerindeki iplik yapisi, doku gegi

deki.performansin olumsuz.

etkilememelidir.

8. Cerrahi ipligin kaplamasi dokudan gegerken siynlmamals, iplik yapist ile
uyumlu olmalidir. Kaplamas: dokudan gegerken siynimamaidir.

9. Iplik pirtizsiz olmalidir, tiftiklenmemelidie, kolay dtgim kaydinimali, Digim
gtvenligi saglamals ve Uzerine bakters yerlésecek bostuklar olmamaidir.

10. Iplik rengi siyah veya mavi veya boyasiz (doal rengi) olmalidir

1. Iplik paketten gikanldiginda masa zerinde diger malzemelerle Kingmamast i
ig ambalaj [blister/plastik/ karion) zerinde de ayn bilgiler yer dlmaldir. (Steril

($piana pardil dusmenesi ve bilgi kaybina yol agmamast igin yapigurma etket
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veya sadece seri-lot numaras: yazil olmamahidin)
12.Iplik paketten gikuganda minimum paket hafizasina sabip_ olmaldir ve soklu
poset igi adetler bi

ine dolanmamaly, dugomlenmemelidi.
13. Vieu Igi kullanumlarda. enflamasyon, doku reaksiyonu vermemeli ve Iplik
materyaline bagli komplikasyon olmadan iyilesme saglanabilmelidir.

Genel
Hiikiimler:

14 Kutularda en a2 12 paket ile ambalajlanmus olmal, igerisinde birim ambalajdan
kag adet oldugu belirtimelidir.
| 18- Birim ambalajs veya kutu Gzerinde imalatsy firmanin tieari ads veya kisa ads,
retim e, filament cinsi, son kullanma tarih, serilizasyon sekli,lot numaras,
situr kalinlig, stiturun uzunlugu ve diger Szellikleri gorilebilir, okunakli ve|
bozulmayacak tarada belirtiimelidir. Her poget tzerinde metrik sisteme gore 8lgi
ve USP kargigs, ariin katalog. numarasi, Urtin tanitmm, rengi, yapisi ve
sterlizasyon sekli baskil olmalidir. Bu

iler yapistirma etiket olmamalidir,
baskali olmalidir. Kutu ambalajin tizerinde yazmasi gercken bilgiler Torkge
olmalidir

16. Iplik ambalajinan Kullamim esnasina kadar sterilizasyon bozulmayacak sekilde
s, nemden, 1sidan, 15iktan Korunmast Igin Dig ambalajs; soyulabilir nitelikte
altminyum folyo veya bir yizi seffaf diger yiiz su ve nem gegimeyen kagut,ig
ambalajs; soyulabilir aliminyum folyo veya blister/plastik/karton olmalidir

17. Sterilizasyonu Etilen oksit veya Gama ile yapilus olmalidir.
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ISMT Temel « Disiik basingl yara drenaji saglamak amaciyla kullanilmak

r Islevi: [
1
—

! | (izere gélitirilmis olmalidir.
i
i

: ] g
iSMMalzeme ] * Rezervuar kapasitesi 222496 ml arasirh
Tammlama ‘ 160 656"

i

Bilgiteri: _ S
: + Uriniin, dren kism silikon ve®@PYCJsimalidir ve x-ray goritntatencbilic

olmalid.
: |
| « Dren seti: ciftlilerde cift tokar ignesi teklilerde tek trokar ignesi|

igermelidi. !
i
i

H + Utiiniin 6 F ile 18 F arahginda farkli boylart olmalidir.

i o Her parca kolayca monte edilebilir olmalidir

: « Hortum izerinde | adet klemp olup Klemp hortumu kesici sertlikiz
i olmamalidir |
| i’ i
| + Trokarlarile dren birlesim yerferi uyumiu olmahd. !
i |
| o Vakum haznesi kullanim swasinda hava almamalidr. i
P ‘ o Rezervuan kbriklii veya yassi atk seklinde olmalidie. i
! |
i | + Rezervuan sikisunldiginda negatif basing saglamalidur i
; + Drenin doku iginde Kalacak kismunda en az 10 delik bulunalict ve bu|
i | bolgede king yapmamalidir. |
| |
! + lgneler dokudan kolay gegebilir ve paslanmaz gelikten imal mmms"
| ojmalidir. i
! I





