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İdari şartlar,
1-4734 Sayılı Kanun gereğince 'teklif mektubunun istekliler tarafından imzalanması, teklif edilen fiyatın rakam ve yazıyla açık olarak yazılması zorunludur. Tarihi, saat, kaşe ve imzası olmayan, istenilen ürünlerin marka, katalog numarası ve teslimat belirtilmeyen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2- Tıbbi Sarf Malzemelerde TİTUBB veya ÜTS da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması ve isteklilerin bu durumu tekliflerinde belgelendirmesi zorunludur. Ürün (Barkod) numarası, SUT kodları, etiket ve marka adı teklif mektuplarında yazılı olacaktır.

3-Numune değerlendirilmeye gerek görüldüğü taktirde, ürünlerin teknik şartnameye uygunluğunun denetlenmesi fiyat değerlendirilmesinden sonra yapılacaktır. Yüklenici firma teklife konu ürünleri veya Teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşıdığını gösteren belge, Kılavuz, katalog vs.nin idaremizce ihale sonrası belirlenecek tarihte muayene komisyonuna sunması zorunludur.

4-Teklifler TL (Türk Lirası) olarak verilmeli, teklif edilen bedel rakam veya yazı ile açıkça yazılmış olmalıdır. Teklif edilen fiyat KDV hariç olmalıdır. Kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalıdır.

5-Söz konusu alım ile ilgili tüm vergi-resim ve harçlar, ulaşım ve sigorta giderleri istekliye aittir.

6-Teklifi kabul edilen ve sözleşme imzalanan firma sipariş yazısına müteakip aksi durum bildirilmedikçe ilgili deponun içerisine kadar istenen belgeler ile birlikte fatura ve malzemeleri teslim edecektir.

7-Ambalaj üzerinde son kullanım tarihi, lot no, ubb ,ürün içeriği hakkındaki tüm bilgiler bulunmalıdır.

8- İdare alımın her safhasında alımı tek taraflı iptal etmeye yetkilidir.

9- Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
10-Muayene ve kabul komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden ve kesilen fatura saymanlık hesaplarına alınış tarihinden itibaren; yükleniciye hastanenin nakit durumuna göre Genel Bütçe ödemesi olarak ortalama 30 gün içerisinde ödeme yapılacaktır.
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TEKNIK SARTNAMESI

1.KONU
Kayseri Devlet Hastanesi i¢in alimi yapilacak olan cihazlarin teknik sartnamesidir.
2. TIBBI VE TEKNIK OZELLIKLER

2.1 Cihazin agirlhigi pilleriyle beraber en fazla 230 gram olmalidir.

2.2 Cihazin boyutu en fazla 110mm*80mm*27mm boyutlarinda olmalidir.

23 Cihazda hem osilometrik metodla 6lgiim yapmali hemde cihazda manson siserken
sonmesi beklemeden hizl1 bir sekilde 6l¢iim almayi saglayan 6lgiim teknolojisi olmalidir.

2.4 Cihaz IMT ya da benzer nitelikte bir teknoloji kullanarak en fazla 20 sn’de kan
basici Slgiimiinii gergeklestirmeli ve hastaya konfor saglamalidir.

2.5 Cihaz, IMT ya da benzer nitelikte bir teknoloji ile 6lgiim alamadiginda otomatik
herhangi bir komuta ihtiya¢ duymadan normal osilometrik metotla 6lgiim yapmalidir.

2.6  Cihaz iizerinde 6lgiim degerlerini ve hata kodlarint gosteren bir LCD ekran olmalidir.

2.7 Cihazin tizerinde manuel 6l¢iim almak i¢in Baslat / Durdur tugu bulunmahdir.

2.8 Cihazin tizerinde son 6lgiimii tekrar gérebilmek igin Bilgi (info) tusu olmalidir.

2.9  Cihazin iizerinde hasta ilag aldiginda ilag aldigi zamani isaret koymak igin tus
bulunmalidir.

2.10 Cihazin iizerinde hastanin uyku ve uyanik oldugu donemi isaretlemesi igin
GECE/GUNDUZ tusu bulunmahdir.

2.11 Cihazin sistolik basing 6lgiimii 40-280 mmHg; diastolik 8l¢timii 25-220 mmHg

araligini kapsamalidir. Ayrica nabiz 6l¢iimii 25-300 bpm araligini kapsamalidir.

2.12 Olgiim araliklari 2 ile 120 dk arasinda 1’er dakika araliklarla programlanabilmelidir.

2.13  Cihaz en az 500 6lgiim hafizada saklayabilmelidir.

2.14  Cihaz en fazla 2 adet 1,5VIuk AA Alkalin pil ile gahigmalidir.

2.15  Cihaz sarj edilebilir pil ile galisabilmelidir.

2.16  Cihaz bilgisayara veri aktarimini USB kablo ile yapabilmelidir.

2.17 Cihaz dabl Educational Trust ve BHS(British Hypertension Society) tarafindan
validasyonu yapilmig olmali ve tavsiye edilen cihaz listesinde yer almahdir.

3. CIHAZ’IN YAZILIMINA AiT OZELLiKLER

3.1 Ambulator Kan Basinci Cihazlardan alinan 6l¢tim sonuglarini analiz etmesi i¢in
asagida ozellikleri belirtilen analiz yazilim programi {icretsiz olarak verilecektir.

3.2
Hastanin tansiyonu daha iyi izleyebilmek igin yazilimda 4 farkli dsnem olmali ve
her bir donem 2 ile 120 dk arasinda ayarlanabilmelidir. Ayarlanan dénemler hastanin
veya kullanicinin herhangi bir miidahalesi olmadan otomatik olarak devreye
girmelidir.

33 Sistemde maksimum sisme basincini hastanin durumuna gére belirleyen bir
algoritma olmalidir. Bu sayede optimum sisme orani belirlenmeli ve hastay: rahatsiz
etmeyecek oranda sigirme islemi yapilmalidir.




[image: image2.jpg]3.4 Yazilim saatlik ortalamalar1 hem grafik hem de tablo olarak gériilebilmelidir.

35 Yazilimda hasta verileri arsivlenmelidir.

3.6 Yazilimda arsivlenen hasta verileri tablo halinde hastanin adi, soyadi, ID No
ile dogum tarihi seklinde siralanmalidir.

3.7 Yazilimda arsivlenen hastalarin 6l¢iim sonuglarini bulabilmek igin hastanin
adi ve ID numarasina gore arama segenegi bulunmalidir.

3.8 Yazilimla hasta verileri trendler, histogramlar, tabular bilgiler ve grafikler
seklinde incelenebilmelidir.

3.9 Yazilimda 6l¢iimiin ne zaman baslandigi, ne zaman sonlandirildigi, ne kadar

stire ile 6lglim yapildigini, kag adet dlgiim yapildigini ve yapilan dlgiimlerin ne
kadarinin basarili oldugunu belirtmelidir.

3.10 Yazilimda alinan tiim Sl¢timler tablo halinde verilmelidir. Bu tabloda sistolik,
diastolik, ortalama kan basinci, kalp hizi, hata kodu ve agiklama yer almalidir.
3.11 Yazilimda saatlik 6zet tablosu yer almalidir. Bu tabloda sistolik, diastolik,

ortalama kan basinci, kalp hizi, PD( Basing Farki), Kardiyovaskiiler Riski Tayin
etmede kullanilan PRP/1000 degeri yer almalidir.

3.12 Yazilimda hasta verilerini karsilastirma 6zelligi  bulunmalidir, yazilim
karsilagtirmay1 istenilen iki tarih arsinda hem grafiksel hem de tablo seklinde
ekranda gostermelidir.

3.13 Yazilim hasta verilerini istatistiksel olarak hesaplamalidir. Bu hesaplamada
Sistolik, Diastolik, Ortalama Kan Basinci ve Kalp Hizini giindiiz ve gece donemi
i¢in ortalama maksimum ve minimum degerleri hesaplamalidir.

3.14 Yazilim istatistiksel hesaplamada gece ve giindiiz dsnemini karsilagtirarak kan
basincinda dipper/nondipper (reverse) degerlerini ve standart sapma (deviation)
degerlerini hesaplamalidir.

3.15 Yazilimda kullanici 6lgiim verilerini incelerken limit degerlerini ekranda
kullanicinin kolaylikla degisiklik yapabilmesi i¢in ayarlar butonu bulunmali ve bu
buton sayesinde kullanici limit degerlerini INC 7, AHA, ESH kriterlerine gore
ayarlayabilmelidir.

3.16 Yazilimin ana ekran penceresinde PDF butonu olmalidir, Bu buton sayesinde
hasta verileri istenilen konuma hasta raporunu PDF formatinda aktarim
yapabilmelidir.

3.17 Yazilim hasta raporunu istenilen konuma ASCII ve ANSI karakterlerinde
GDT formatinda aktarabilmelidir.

3.18 Yazilimda kullanici raporda hangi parametrelerin yer alacagi olacagini
ayarlayabilmelidir.

3.19 Sistemle beraber Tiirkge ve ingilizce kullanma kilavuzlari verilmelidir.

3.20 Cihazin ISO sertifikasi olmahdir.

4. DEMONSTRASYON
Demonstrasyon gereklidir.
5. MONTAJ

5.1. Cihazin montaji firma tarafindan kurumun gosterecegi yere iicretsiz olarak monte
edilecektir. Montaj igin gerekli tiim malzeme ve masraflar firma tarafindan karsilanacaktir.
Montaj esnasinda cihazda meydana gelecek tiim problemler firmaya ait olacaktir.
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[image: image3.jpg]6. EGIiTIM

6.1. ihaleyi alan tedarik¢i firma, garanti siiresince, egitilmis personel tarafindan idarenin
belirleyecegi en az 3 (ii¢) elemana en az | (bir ) giin iicretsiz olmak {izere ilgili birimlere
iiretici firma tarafindan belirlenen uygulama kurallarina uygun olarak kullanici ve
birinci seviye teknik servis egitimlerini (cihazin kullanimi, bakimi ve olasi arizalarin
giderilmesi ile kalibrasyonu) verecektir.

6.2. Yiiklenici firmanin verecegi egitim, Tibbi Cihaz Egitim Sistemi (TCESIS) Klinik Destek
Eleman: sertifikasina sahip olmasi halinde Aplikasyon Uzmanlari tarafindan verilmelidir.

6.3. Uriiniin kurulumu sonrasinda yiiklenici firma tarafindan garanti siiresi igerisinde ihtiyag
duyulmas: halinde yilda 1 kereyi gegmemek sartiyla egitim verilmelidir. Yiiklenici firma
tarafindan verilecek egitim servis onayh ve sertifikali olmalidir.

7. MUAYENE VE KABUL

7.1. Cihazin kabul ve muayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafindan yapilacaktir.
Kontrol ve muayenede, sartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tiim 6zelliklerin uygunlugu
kontrol edilecektir. Ayrica varsa yedek parga, aksesuar ve sarf malzemelerin kontrol ve
sayimi1 yapilacaktir.

7.2. Kabul ve muayene sirasinda firmalardan cihazin teknik 6zellikleri ve performansina
iligkin testlerin yapilmasi istenildiginde gerekli personel ve diizenek firmalar tarafindan
ticretsiz olarak saglanacaktir. Muayene ve kabulde olusabilecek kaza ve hasarlardan satici
firma sorumlu olacaktir.

7.3. Fonksiyon testlerinde tiim fonksiyonlari ile ¢alisir durumda olmayan cihaz, kesinlikle
teslim alinmayacaktir,

7.4. Teslim edilen cihaz orijinal ambalajinda (koruma kilifi vb) olmaldir. Onceden
kullanilmis demo vb. bir cihaz olmasi halinde cihaz kesinlikle teslim alinmayacaktir.
Cihaz teslim edildigi andan itibaren aparatlariyla birlikte ilgili personeller esliginde
agtlmalhdir.

8. GARANTI

8.1. Cihazin tamami (sarf malzemeler harig) en az 2 (iki) yil tam garantili olacak ve bu
garanti yiiklenici firma ve yetkili iiretici ve ithalatgi firma tarafindan verilecektir. Garanti
siiresince, sistemin kataloglarinda belirtilen siirelerde ve ariza durumlarinda her tiirlii servis,
bakim, onarim, kalibrasyon, yedek parca, is¢ilik, yazihm giincelleme, yiikseltme ve yeniden
kurulmasi ve ulasim igin higbir ticret talep edilmeyecektir. Kullanilacak olan yedek pargalar
garanti kapsaminda olacaktir. Garanti iginde cihazin arizali oldugu siireler garanti siiresine
eklenecektir.

8.2. Mevzuata uygun olarak ve idarece uygun goriilmesi halinde garanti siiresi bitiminden
sonraki en az 8 yil i¢in, yillik olarak ihale bedelinin (ihale giinii T.C.Merkez Bankasi doviz
alis bedeli iizerinden) en fazla % S’ine kadar sistemin kataloglarinda belirtilen siirelerde ve
ariza durumlarinda her tiirlii servis, bakim, onarim, yazilim giincelleme, ulasim, is¢ilik,
kalibrasyon, yan ekipmanlarin bakim onarimlari ve parga dahil sdzlesme yapilabilecektir.
Kullanilacak olan yedek pargalar sozlesme kapsaminda olacaktir. Sistem en az % 95 uptime
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[image: image4.jpg](cihaz aktif faaliyet siiresi) olacak sekilde galisacaktir. Bu siireye ulagilamamasi halinde,
ulagilamayan her siire i¢in garanti ve bakim zamanina iki kat siire eklenecektir. Uptime siiresi
365 giin iizerinden hesaplanacaktir.

8.3. Tek tek veya paket halinde yedek parga fiyat toplami cihazin birim fiyatinin % 200 iinii
gegemez. Istekliler yedek parca fiyat listesini teklif ettikleri para birimi cinsinden baska bir
para biriminden vermeleri halinde bu fiyat listesi ihale tarihindeki Merkez Bankasi doviz alis
kuru tizerinden Tiirk Lirasina gevrilerek %200 liik oran kontrolii yapilacaktir. % 200 liik
tutarin altinda kalmak kaydiyla yedek parga listesinde belirtilmeyen ve daha sonra cihazin
galismasi igin ihtiyag duyulan tiim yedek pargalar firmalar tarafindan iicretsiz/ bedelsiz
olarak karsilanmak zorundadir.

8.4. Yiiklenici Firma telefon destegi verebilecek bir teknik personelin telefon numarasini
Kabul islemlerinde Klinik Miihendislik Hizmetleri Birimi personeline ve cihazi kullanacak
birimin sorumlusuna bildirmelidir. Telefon ile gergeklestirilen yonlendirmeler kapsaminda
olagandist  bir arizaya sebep verilmesi halinde zarari firma karsilayacaktir.
8.5. Ariza durumunda firma, sistemi kargo ile istemesi durumunda kargo sevkiyati
sirasinda dogabilecek zarardan sorumludur. Garanti siiresi igerisindeki ariza durumlarinda
kargo bedeli yiiklenici firma tarafindan karsilanacaktir.
8.6. Yiiklenici firmaya her tiirlii ariza bildirimi firmanin e-mail, telefon ya da faksina
yapilabilecektir.

8.7. Istekliler teklif etmis olduklari cihazlara veya sistemlere ait aksesuarlarin, sarf
malzemelerin, yedek pargalarin, yillik bakim Kkitlerinin, miath pargalarin ve kalibrasyon
veya validasyon fiyatlarini tercihen Tiirk Lirasi para birimi {izerinden hazirlayarak teklif
dosyalarinda idareye sunmak zorundadir. Bu listede cihazlarin garanti siiresince ve
garanti sonrasi 8 (sekiz) yillik siirede cihazin tahsis edildigi idareler tarafindan talep
edilmesi durumunda belirtilen yedek parga/aksesuar/sarf ve miatli malzeme fiyatlarinin
gegilmeyecegi agiklanacak/beyan edilecektir. Beyan edilmeyen malzemelerle alakali
herhangi bir iicret talep edilmeyecektir.

8.8. Uzerinde ihale kalan istekli bu yedek parga fiyat listesinin bir suretini cihazlarin teslim
edildigi tim idarelere sunmak ve garanti siiresi sonrasi 8 (sekiz) yillik siire igerisinde
hastanelerin yedek parga talep etmesi durumunda bu listede belirtilen parasal tutarlar iist sinir
olmak kaydiyla hastanelerin talepleri kargilanacaktir. Yiiklenici firma tarafindan istisna veya
kapsam dig1 ad1 altinda ilave iicret talep edilerek satis teklif edilemeyecektir.

8.9. Cihazla birlikte alinan yazilimlar siirekli kontrol edilerek giincel halleri (upgrade)
yliklenecektir. Cihaz ile birlikte verilen mevcut yazilimlar son siiriim olmali, garanti siiresi ve
idarelerce garanti sonrasi sozlesme yapilmasi durumunda bu siire boyunca da, cihaz ile
birlikte verilen yazilimlarin kullanici/servis sifreleri, son siirlimleri {icretsiz olarak
yliklenecektir. Garanti sonrasinda kullanici/servis sifrelerine ihtiyag duyulmasi halinde
yiiklenici firma ilgili saglik tesisinin Klinik Miihendislik Hizmetleri Birimi Personellerine
sifreleri vermek ve giincellemeleri yapmak zorundadir.

8.10. Teknik servise ariza bildiriminde bulunuldugunda mesai saatleri dahilinde en geg 2 is
giinii icerisinde miidahale edilecek, yedek par¢a gerekmeyen durumlarda miidahaleden en
ge¢ 4 is giinii sonra cihaz ¢alisir durumda teslim edilecektir. Yedek par¢a gerektiginde
miidahaleden sonra en geg 15 is giinii igerisinde cihaz caligir teslim edilecektir. ithal izni
gerektiren yedek par¢a degisimi durumunda belgelenmesi kaydiyla gegen siire bu siireye
eklenecektir. Bu siire 20 is giiniinii gegmeyecektir, gectigi takdirde Kurum’un yasalardan
dogan haklari sakli kalacaktir. Arizali gegen siire garantiden sayilmayacaktir.
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[image: image5.jpg]8.11. Malin arizasinin 20 (yirmi) is giinii igerisinde giderilememesi halinde yiiklenici onarim
sonuna kadar benzer ozelliklere sahip (ayni islevi yerine getirebilecek nitelikte olmak
sartiyla) ticretsiz olarak yedek (ikame) cihaz temin edecektir.

8.12. Malin Idareye teslim edildigi tarihten itibaren, kullanim hatalari disinda yukarida
belirlenen garanti siiresi iginde kalmak kaydiyla, bir yil igerisinde; ayni arizanin 3 (ii¢) kez
tekrarlanmasi veya farkli tiirdeki arizalarin 4 (dért) ‘ten fazla meydana gelmesi veya
belirlenen garanti siiresi igerisinde farkli arizalarin toplaminin 6 (alt)*dan fazla olmasi ve bu
arizalarin maldan yararlanamama sonucunu ortaya ¢ikarmasi ve Hastane Ydnetimi veya
Klinik Miihendislik Hizmetleri Birimi tarafindan bu durumun belgelenmesi halinde yiiklenici
mali yenisi ile degistirmekle yiikiimliidiir. Ancak, malin birden fazla iiniteden olusmasi
halinde yiiklenici, sadece arizanin meydana geldigi iinite veya iiniteleri degistirmekle
yukiimlidiir.

8.13. Garanti siiresi iginde ve garanti bitimini takip eden 8 yil igerisinde ihtiyag olmasi
halinde;

Goriintiileme cihazlari, laboratuvar cihazlari, sterilizasyon cihazlari (insaat, elektrik hatti
yenilenmesi gibi islem gerektiren, montaj ve demontaj destegine zorunlu kilinan cihaz
gruplari i¢in) demontaj, montaj ve kurulum bedelinin sozlesme bedelinin %2 ‘sini
gegmeyecektir.

8.14. Garanti siiresi i¢inde ve garanti bitimini takip eden 8 yil igerisinde ihtiyag olmasi
halinde;

Yedek parga harig bakimlar igin sdzlesme bedelinin %2 sini, parga déhil bakimlar icin
sozlesme bedelinin %4 iinii gegmeyecektir.

8.15. Garanti siiresi boyunca cihaza yapilacak her tiirli miidahaleden sonra (periyodik
bakimlar da dahil olmak iizere) en az iki niisha halinde teknik rapor diizenlenmeli, bir
niishasi Yiiklenici tarafindan Klinik Miihendislik Hizmetleri Birimine teslim edilecektir.
8.16. Garanti siiresi devam eden biyomedikal dayanikli taginirda meydana gelen arizalar,
yapilan miidahaleler, periyodik bakim ve onarimlar ve tasinirin meveut durumunu belirten
yillik rapor Yiiklenici tarafindan idareye yazili olarak sunulacaktir.

8.17. Garanti siiresi devam eden dayanikli taginirin iretici dokiimantasyonunda belirtilen
periyotlarda yapilacak bakimlarinda her tiirlii sarf malzemelerinin bedeli yiikleniciye ait
olacaktir.

8.18. Satin alinacak biyomedikal dayanikli taginirin iiretici dokiimantasyonunda bakim
periyotlarinin belirtilmedigi durumda yilda en az bir kez taginirin kullanim sikligina gore
yiiklenici  tarafindan periyodik bakim ve kalibrasyon islemi {icretsiz olarak
gergeklestirilecektir.

8.19. Garanti siiresi devam eden dayanikli taginirin bakim isleminin yiiklenici tarafindan
yerinde bakimi yapilmalidir.

8.20. Biyomedikal dayanikli taginirin garanti siiresi bitmeden en az 45 giin 6nce, Yiiklenici
tarafindan garanti bitis tarihi, isin teknik sartnamesi ve yedek parca fiyat listesi resmi yazi ile
Idaremize bildirilecektir.

8.21. Yiiklenici firma tarafindan sistemde kullanilacak tiim goriintii isleme, isletim ve servis
yazilimlarinin bir kopyast lisanst ile birlikte dijital olarak saglik tesisine teslim edilecek ve bu
sistemlerde kurulum ve erisim kisiti uygulanmayacaktir.

8.22. Garanti siiresince cihazin ¢alismadigi ve yiiklenici firma tarafindan eksiksiz hizmet
sunulmadigi durumda down time siirelerine karsilik gelen siirelerde verilen hizmete kargilik
gelen giincel Saglik Uygulamalari Tebliginde yer alan Islem Bedeli/ Islem Puani/ Tibbi
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[image: image6.jpg]Malzeme Alan Tanimi ile giinlik ortalama islem hacmi géz oniine alinarak Idaremizce
hesaplanacak bedel hizmet tedarikgisine cezai islem olarak uygulanacaktir.

9. TEKNiK SARTNAME GENEL HUKUMLERI iISTENEN DOKUMANLAR:

9.1. Ihaleyi alan yiiklenici, cihaz ile birlikte cihazin orijinal kullanim, bakim, onarim ve
teknik servisi i¢in gerekli dokiimanlari, iki adet Tiirkge kullanim kilavuzunu ve cihazin servis
manuelini cihazin muayene ve kabulii sirasinda verecektir. Bu hiikiimler yerine getirilmedigi
takdirde cihazlarin muayene ve kabulii yapilmayarak teslim alinmayacaktir.

9.2 Thaleye katilan istekliler, teklif ettigi cihazla ilgili yetkili kisilerce imzalanan ve kaselenen
yetki belgelerini, yetki belgesinde imzasi olan kisilerin yetkili olduklarina dair belge ile
birlikte teknik sartnameye uygunluk belgesi ekinde sunacaktir.

9.3. ihaleye katilan aday ve istekliler “Tibbi Cihaz Satis, Reklam ve Tanitim Y&netmeligi”
kapsaminda” “satig merkezi yetki belgesi ni ibraz edeceklerdir.

9.4. Cihazlar kalibrasyonlar1 yapilarak, kalibrasyon etiketleri ve raporlari, TKHK Metroloji
Faaliyetleri Kilavuzuna uygun formatta olacak sekilde teslim edilecektir.

9.5. Yiiklenici firmanin teklif edecegi dayanikli taginir, (ydnetmelik kapsaminda tibbi cihaz
olmasi durumunda) Tibbi Cihaz Y&netmeligi'nin 3. maddesinin (o) bendine istinaden;

e Hastaligin tanisi, 6nlenmesi, izlenmesi, tedavisi veya hafifletilmesi amaciyla kullanima
uygun olmalidir.

9.6 Irsaliye ve faturalarda, sartnamelerde (teknik sartname, idari sartname vs.)
belirtilen MKYS Malzeme Tanimlari ve seri / lot numarasi bilgisinin agik¢a belirtilmesi
gerekmektedir.

9.7. Yiiklenici firma tibbi cihazin kaydina esas olan tiim iiriin, cihaz, yedek parga, aksesuar,
sarf ve yazilimlara iligkin ayri ayri Uriin Takip Sistemi (UTS) kayit barkodlari teklif
dokiimanlari ihale dosyasinda ve faturalarda beyan edecektir.

10.8. Yiiklenici firma tarafindan teklif edilecek tibbi cihaz ile birlikte kullanilacak yedek
parga aksesuar ve sarflar, cihazin maliyetinden ayri olarak miktarlari belirtilerek teklif
edilecek ve faturada ayri bir mal kalemi olarak belirtilecektir.

10.9. Yiiklenici firma teklif edecegi iiriiniin yetki grubunu, rutin bakim periyodu, cihazin
dahili yazilim sistemi bulunuyorsa yazilimlarin erigim, kullanim yetki bilgilerine (program
kilidi, sifre, ek gilivenlik donanimi gibi) hata kodlar1 ve miidahale agamalarina iligkin beyan
ve bedelsiz temin edecegine iliskin taahhiitnameleri sunacaktir.

10.10. Dayanikh taginirin muayene ve kabul siirecinde, sartname isterlerinin beyan edilen
katalog degerleri ile karsilandigina yonelik 6lgiilebilir parametrelerin idaremiz tarafindan
belirlenecek ve masraflari tedarikgi tarafindan karsilanacak bagimsiz bir metroloji kurulusu
tarafindan degerlendirilecegine iliskin taahhiitname yiiklenici firma tarafindan sunulacaktir.
11.11. Garanti siiresince teknik hizmet sunacak yiiklenici “TS 12426 Yetkili Servisler- Tibbi
Cihazlar igin Kurallar” standardina veya “TS 13703-Ozel Servisler- Tibbi Cihazlar igin
Kurallar” standardina gére hizmet yeterlilik belgesine sahip olmali ve teklifle beraber bu
belgeyi sunmalidir.

NOT: Bu sartnamede belirtilmeyen hiikiimler konusunda tip idari sartname ve
sozlesme hiikiimleri gegerlidir.





